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第一章　RX809电缆故障测试仪简介
RX809电缆故障测试仪是我公司根据用户要求，从现场使用考虑，将原来的电缆故障测试仪故障测试部分和路径测试部分二合一，缩小了体积、增加了直流电源，强大了功能、使操作更方便，是本公司系列化电缆故障测试仪器的另一主要配套设备。整套仪器满足《中华人民共和国电力行业标准DL/T849.1～DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术条件。整套电缆故障测试仪由闪测、寻径、定点三大部分组成。特点：
 1、整套设备将故障测试和路径寻测部分二合一，轻巧、便携。
 2、大屏幕液晶显示，抗干扰性强。
 3、自带直流电源，方便现场对测、野外测试和矿井电缆测试。
 4、自带微型打印机，为用户现场服务提供便利，准确波形分析和指导。
 5、电流取样方法，具有接线简单，波形直观容易分析，与高压完全隔离，对主机、操作人员绝对安全的特点。

　　本测试仪用于从电缆一端粗测故障点的地下实际距离，同时用于测量电缆长度以及测定电波在电缆中的传播速度。
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测试仪方框图： RX809测试仪组成框图如图1所示：

第一节  主要技术性能指标

1、使用范围：适用于测量各种不同截面、不同介质的各种电力电缆、高频同轴电缆，市话电缆及两根以上均匀铺设的地埋电线等电缆的高低阻、短路、开路、断线以及高阻泄漏和高阻闪络性故障。

2、测试距离：最长不小于 15Km。

3、最短测试距离（盲区）：15－20m

4、测量误差：粗测误差±1℅     定点误差±0.2m

5、工作方式：低压脉冲、直流高压闪测及冲击高压闪测。

    6、采样速率：25MHz。

    7、机内发送脉冲宽度与幅度：0.2μs，100 ~ 120V；

                                 2μs，150 ~ 160V。

8、存贮容量：8Kbyte并可分成两个存贮区，存贮和显示两次采样波形进行比较测量。9、显示分辨率：V/50米、V为传播速度m/μS。

10、打印方式：后侧设微型打印机记录测试日期及测试波形数据

    11、显示方式：320 × 240 LCD 图形与字符。

    12、电源与功耗：AC 200V±  10%    不大于  10W

                     DC 6V（7AH）      不大于  6W

    13、体积：300 ×  400 ×  180mm3。

第二节  仪器面板及操作功能

一、RX809测试仪面板及键盘示意图如图2所示：

图2：RX809电缆故障测试仪正视图

1、电源输入插座：本仪器使用50Hz、220V交流电源供电，在充电和测试路径时使用。

2、总开关：电源输入的总电源开关。

3、路径仪/闪测仪：为路径仪和闪测仪的电源转换开关。插入电源线，打开总开关，这时路径仪/闪测仪按键抬起，电源为路径仪供电。按键按下，电源为闪测仪供电。（闪测仪交流供电时，交流/直流按键须抬起，详细操作请参阅第12条）。                      　　　　　　　　　　　　　　　　 

  4、输入振幅：用于调节输入、输出脉冲幅度大小。使用时应根据屏幕显示波形进行调节。调节过小时，脉冲反射很小，甚至无法采样，如图3。调节过大时，反射脉冲相连与基线无交点甚至基准线会变成斜线，如图4。一般采样前，输入振幅旋钮旋转1/3左右，然后根据采样波形

小再进行调节，重新采样。
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5、对比度调整旋钮：调节此旋钮，使字迹显示清晰，无条纹和背景干净为宜。

6、脉宽选择按钮：该键抬起时，仪器输出0.2μS脉冲；该键按下时，仪器输出2μS脉冲。用低压脉冲测试时，500m以下电缆用0.2μS，大于500m电缆用2μS。电缆实测时一般优先用0.2μS测试，无反射或反射过小时，再用2μS测试。

7、输入输出插座：仪器使用BNC－50KY（Q9）插座，连接电缆线用于测试信号输入输出。

8、显示屏：仪器用320×240点阵式液晶带背光显示屏，用于显示操作菜单、测试波形、测试结果、日期等内容。

9、微型打印机：本仪器采用4针24行微型打印机。用于打印测试波形，测试数据及测试日期等。

SEL键：自检键，按下此键打印机打印自检数据，用于检查打印机头及驱动电路好坏。

LP键：上纸键，按下此键上纸机构动作，打印针停止工作。打印机更换打印纸时使用此键。

10、各个健盘功能介绍：

0－9数字键：上电复位时，数字键可以键入年、月、日，在测试状态（非菜单状态，下同），测故障、测全长，当屏幕左上角显示“键入速度000”时，用数字键可以键入已知速度值；在脉冲速度状态，用数字键可以键入已知电缆长度。总之，当屏幕提示需键入数据时，0－9键就为数字键，否则就为其它功能键。


[image: image2.wmf]单双波形显示选择键：按此键可以使屏幕由双波形显示转为单波形显示（双波形显示时，显示屏上半部显示2波形，下半部显示1波形），并随意转换，本仪器上电（复位）后，默认为上下双波形显示、并对存储区1（1波形）进行操作形式，按此键一次将变为全屏幕单波形显示方式。

该仪器有两个存储区，上电（复位）后，默认存储区1存储数据，当选择对存储区2（波形2）进行操作时，会在第二波形显示区（屏幕上半部）出现前次采样波形，属正常现象，重按采样键，本次采样波形将取代上次存储波形。

1/2上下波形选择键：仪器内部有两个波形存贮区，用此键可随意选择其中之一为主进行操作（包括采样、扩展、打印等）。仪器上电复位后，自动默认对存储区1（1波形）进行操作（双屏显示时屏幕下半部显示存储区1波形，波形前有“1”符号。单屏显示时波形前显示当前操作存储区符号“1”或“2”）。当按动此键后，将对存储区2（波形2）进行操作，再按此键又变为对存储区1波形操作，依次类推。

起点键：在测试状态屏幕有波形显示时，当光标移动到测试波形定

标起点时，按起点键确认波形计算起点。然后移动光标到波形终点，显示测试数据。当光标前后移动时，显示数据随之变化。
(  (光标移动键：按此二键竖形光标将下面的波形向上或向下移动，用于波形的重合和分离。←　→光标左右移动键：按此二键光标将向左、向右移动。

快/慢：按一下，波形下方出现1时，←　→键为快动键，按动一次光标移动8个点阵单位；当波形下方出现2时，←　→键为慢动键，按动一次光标移动1个点阵单位。

采样键：在测试状态，按采样键后，仪器处于等待状态。当低压脉冲信号或高压闪络脉冲信号到来并触发控制电路之后，仪器开始工作，记录脉冲反射信号并处理显示，在重新按动采样键后，本次采样波形将取代上次存储波形。

故障测试时，应先重新调整输入振幅大小后再按采样键。重复几次操作，直到显示波形标准为止。
扩展键：在非键入数据状态，此键为扩展显示波形功能键。按此键将显示波形横向扩展13倍。每按一次，波形扩展1倍，当显示屏右上角显示01时，波形已扩展13倍。再按此键又恢复波形压缩状态。

( 速度键：回车与速度键为同一键。当用数字键键入了速度值或电缆长度值时，必须按“( ”（回车）键对数据确认，否则机器处于等待状态无法工作（不采样）。在测试状态，测故障、测全长时，此键用于选择存入仪器中的四种常用传输速度值。当连续按此键，屏幕左上角提示变为键入速度000值时，利用数字键可以键入被测试电缆的传输值，键入完毕后按回车确认。

闪测仪设定的四种电缆的波速为：

油浸纸电缆：　　　V＝160m/μS           聚氯乙烯电缆：　　V＝184m/μS

交联聚乙烯电缆：　V＝172m/μS           不滴流电缆：　　　V＝144m/μS

如果需要重新确定起点光标，可以用扩展键将波形压缩或扩展，然后移动光标到波形

起点，按起点确认，移动光标，屏幕重新显示测试数据。

←打印键：当用数字键入年月日、速度、长度时，若键入数据错误，按此键可以修改错误数据，按一次由右向左修改一位，修改后显示数据为“0”，可重新键入正确数据。打印功能：在测试状态，按该键打印机工作。操作时，应在正常测试波形显示并确定光标起点、光标终点后再按打印键，打印机将打印主操作波形及测试数据。

复位键：为系统硬复位键，仪器无论在任何状态，按此键将返回到主菜单。
11、计算机接口：计算机安装本公司RX809电缆故障测试与管理系统软件后， 可与该机连接同时操作，能将测试波形及测试数据利用计算机进行处理，存贮，学习分析波形、打印。也可对用户区的电缆信息资料管理。
通过上面各部件及按键功能介绍，基本上就可掌握测试仪使用方法。
二、操作菜单介绍

开机，上电复位后显示第一画面为版权标志，如图5开机状态示意图。    

[image: image13]
当依次键入年月日后自动进入第二画面，或者按“复位”直接进入工作学习选择菜单。

 ·“工作学习”菜单                               图5：开机状态示意图                                 

      选择 1 或 2 则进入工作选择主菜单。        

 ·“工作选择”菜单
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·“脉冲”方式菜单，由主菜单选 1 则进入脉冲菜单。

   根据测试需要选择按键。

三、测试显示主界面介绍

主界面分三人区，上方为计算参数与结果区，如图六所示。

中间为波形显示（采样前为接线图）区，根据需要可显示一条或两条波形。同时显示竖线光标和时间刻度。

下方为状态和日期显示区，状态显示分别为脉冲直闪、冲1、冲2，在脉冲”测全长和测故障时则提示要选择速度，测速度则提示键入全长值。闪测状态只提出速度选择。


[image: image5.wmf]
电缆故障测试步骤及测试方式选择

在测定电缆故障之间，测试人员除掌握本机性能与操作方法之外，必须首先确定电缆故障的性质，以便采用适当的工作方法与测试方法。

首先用兆欧表或万用表在电缆一端测量各相对地及相对相之间的绝缘电阻，根据阻值高低确定是低阻短路或断线开路，或者是高阻闪络性故障。

1、当阻值低于200～300欧姆为低阻故障，0～几十欧为短路故障，阻值极高到无限大为开路或断线故障。是否断线，还可将电缆终端相连用万用表在始端测量被短路接两相的阻值加以确认。此类故障可用低脉冲法直接测定。

2、当阻值很高（数百兆和千兆）且在作高压试验时有瞬间放电现象，此类故障一般称为闪络性故障，可采用直流高压闪测法确定。

3、高阻故障：阻值高于低阻故障，且在作高压试验时直流高压闪测法确定。

4、按一定方式粗测之后再进行确定点，必要时需找电缆路径，丈量电缆长度或距离。

第二章　低压脉冲测试法

低压脉冲测试法具有操作简单、波形易于识别、准确度高等特点。对于短路、低阻、断线故障用此法测试，可直接确定故障距离。即使无此类故障，一般高压闪络测试前，也可用低压脉冲法测电缆全长或速度，与闪络测试波形比较，通常会利于波形分析，达到快速确定故障点目的。

低压脉冲测试法基本原理

[image: image14]测量电缆故障时，电缆可视为一条均匀分布的传输线,根据传输线理论，在电缆一端加脉冲电压,则此脉冲按一定的速度(决定于电缆介质的介电常数和导磁系数)沿线传输,当脉冲遇到故障点(或阻抗不均匀点)就会发生反射，用闪测仪记录下发送脉冲和反射脉冲之间的传输时间△T，则可按已知的传输速度 V 来计算出故障点的距离 Lx，Lx =  V· △T   /   2，如图7所示：

图7：低压脉冲测试原理图

测全长则可利用终端反射脉冲：L＝V·T/2

同样已知全长可测出传输速度：V＝2L / T

低压脉冲测试法测全长

测全长操作步骤如下：开机（上电复位）—复位（主菜单）—键1（工作选择菜单）—键1（脉冲菜单）—键1（测全长），然后根据屏幕显示接线图接线，如图8所示：
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使用脉冲法测试时，按图连接后，根据所测电缆类型，选择合适传输速度和脉宽，调节输入振幅电位器到 1  /   3 位置，按采样键即可。

根据显示波形大小，调节幅度电位器，重新采样。当0.2μs脉宽输入振幅最大还无反射波时，选用2μs脉冲测试。为了便于比较可分别接故障相与另一好相作两次采样，如前图六所示。按(  (键可选单波形或双波形显示，用1/2键改变操作区，选择当前波形1或2。完成采样后，移动光标定起点，再移动光标到波形反射点，此时屏幕所显示的长度就是电缆全长值。对于短电缆最好将终端短路测全长，终端反射改为负脉冲，定光标时，对终端开路电缆以发射正脉冲上升沿与基线交点为准定光标起点，以反射正脉冲上升沿与基线交点定光标终点。

第三节　低压脉冲测试法测故障

脉冲法测故障与测全长的测试原理相同，操作方法也基本相同。当脉冲菜单出现时，可选键1（没全长），也可选键2（测故障）。接线图与图八相同，连接电缆接被测电缆故障相，其它操作方法也与测全长相同。

如果是低阻、断路故障、测试波形如图9所示：
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定光标时，发谢正脉冲上升沿与基线交点定为起点,反射负脉冲下降沿与基线交眯定为终点。如果是断线故障，测试波形，定光标方法与测全长时相同。

低压脉冲测试法测速度

测电波在电缆中传输速度时，必须知道电缆全长。操作方法如下：开机（上电复位）—复位（主菜单）—键1（工作选择菜单）—键1（脉冲菜单）—键3（测速度）。然后按图八接线，键入全长值并回车。采样波形、定光标方法与测全长时相同，当分别定光标起点、终点后，屏幕左上角将显示测试速度值。

第三章  冲击高压闪测法（冲闪法）

第一节  冲闪法基本原理

与直闪法相同，只不过给电缆不是加直流高压而是通过球间隙施加冲击电压，使故障点击穿放电，而产生反射电压（或者电流），由仪器记录这一瞬态过程，通过波形分析来测定故障点的位置。它是测高阻及闪络性故障的主要方法。同样取样方式也分电压取样和电流取样，当然细分还可分为高端和低端电压取样，电感与电阻取样，始端与终端取样等。由于低端电流取样接线简便、安全可靠、波形易于识别，所以推荐使用电流取样法。

第二节  电流取样冲闪法

冲闪法操作方法如下：开机（上电复位）－复位（主菜单）－键1（工作选择菜单）－键3（冲闪1）。根据工作选择菜单提示，冲闪分冲闪1与冲闪2两种方式。其中冲闪1是正脉冲触发方式（如电流取样），冲闪2是负脉冲触发方式（如高端电压取样）。按推荐选用电流取样方式，所以按键3进入冲闪1工作模式。

进入冲闪后，按屏幕提示接线图连接接线和取样器如图10所示：
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图中：T1为0  ~  250V1— 2KVA  调压器

　　　T2为高压变压器，功率 1— 3KVA

      D 为高压整流硅堆，大于 50KW/ 0.2 A（高压试验变压器已内置）

      r 为限流电阻（可不要）

      C 为高压电容，容量2μF，耐压大于 40KV

      V 为直流电压表

      IS 为电流取样器（配套附件）

以上设备除电流取样器IS之外 ，其余为外配设备，可用电缆高压试验设备，也可用一体化高压电源（注意须连接高压放电棒）。

根据接线图连接完毕，检查无误后，再用速度键选择传输速度或者重新键入速度值。然后按采样键，仪器进入等待采样状态。

调整球隙、输入振幅旋钮后，对故障电缆升压。电压升到一定值，球隙放电。仪器记录采集波形。根据波形大小可重新调整输入振幅，重复采样。冲闪测试波形如图11所示：
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波形特点如下：第一个小正脉冲为球间隙击穿而故障点未放电时电容器对电缆的放电电流脉冲（输入幅度小或者仪器灵敏度低时第一个小脉冲可能不出现,第二个大的正脉冲为故障点击穿之后形成的短路电流脉冲,其次为由该放电电流脉冲形成的一次、二次等多次反射电流脉冲，由于衰减而幅度逐次减小。由于故障特性的差异和电容电压与引线电感的存在而在反射正脉冲的前沿出现负反冲，计算故障距离时起点为第一个放电正脉冲的前沿，终点为第一次反射正脉冲之前的负脉冲前沿。

第四章　直流高压测试法（直闪法）

当故障相施加直流高压到一定值后，故障点被击穿而短路放电，此时由故障点产生一反相跃变电压V10该电压沿电缆传输，当传到始端后，始端阻抗大于电缆特性阻抗，所以发生下反射2V10，此电压又向后传输，到故障点后被短路所以反射电压-2V1，经过一段时间负反射电压又传一始端，这样往返数次，直到闪络放电结束而终止。

由第一个正向跃变电压到始端的时间T0，到第二次反射负向电压传到始端的时间T1的时差，△T＝T1-T0，就可以由已知传输速度算出故障点的距离LX＝V·△T/2。

直闪法测试连线与操作步骤

按图12将高压设备测试仪与被测电缆相连。
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图中：T1为0～200V调压器，C为高压电容2μF/40KV

T2为1－3KVA高压变压器，V为电压表

D为高压整流硅堆，R1、R2为分压器

IS为电流取样器

接好线后，开机使仪器处于等待状态（采样）此前操作与脉冲法相同。

（调T1）逐步升高直流高压，当发现电压或电流表摆时则说明故障点闪络放电，仪器会显示出波形，调入幅度反复采样几次，直到收到波形最佳为止。
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第五章　高压闪测法注意事项

高压闪络测试时，由于工作电压极高，稍有不慎就会对人身安全及设备造成损失，因此操作中应注意以下几点：

①高压闪络测试时，高压试验设备应由专业人员操作，仪器接线、调整时应断电并彻底放电。

②高压试验设备电源与闪测仪工作电源分开使用，闪测仪连接应远离高压线。

③电流取样器接地端必须可靠接地，否则高压放电通路断开，高压会感应到闪测仪而对仪器造成安全隐患。

④从闪测仪安全考虑，闪络测试时工作菜单一定要选择在冲闪或直闪状态，如果错误选择于低压脉冲状态进行高压闪络测试，将有可能损坏闪测仪内部低压脉冲电路。

⑤应正确接地，即高压设备，电流取样器地线一定要就近　接电缆的铅包。闪测仪保护接地应与高压设备地线分开连接。

⑥测试时各连接点应无放电火花，否则会影响测试波形。

第六章　RX809与微型打印机的连接及测试结果的打印

波形打印让测试结果永久保留，便于测试后分析存档，积累数据。RX809闪测仪面板设有专用微型打印机，使用极为方便。

1、预置测试日期

闪测仪开机，上电复位后，会显示版权标志，若不出现，可关机片刻后重新开机。

根据屏幕右下角提示，用0－9数字键可依次键入年、月、日，键入错误时按修改“打印　”键修改重新键入。键入完毕后，按任意一键或复位键将进入下一屏主菜单。

开机时键入的日期，在波形打印时将会自动打印出来。

2、波形打印

当显示测试波形后，操作者确定了光标点（按起点键），并移动光标到测试波形终点后，按打印键，打印机自动将已设定的测试日期、测试数据以及当前操作区波形从第一个波形开始打印，打印标准纸长后停止。

3、根据打印机波形分析测试数据

波形打印后，打印纸下部显示计算标尺、故障距离、传输速度（m/μs）、标尺每格代表时间（μs/DIV）、测试时间等参数。

根据显示参数，可重新分析计算波形任两点之间代表距离。其中标尺每格代表时间为探测仪自动计算给定，计算距离的方法如下：

两点间距离＝两点间实际格数×时间/格×速度÷2（米）

针对疑难故障，测试完毕后仔细分析波形特点，对打出故障点，提高测试水平会起到事半功倍的作用。

第七章　RX809与计算机的连接与操作

RX809设有计算机接口可采用连线与带并口的笔记本或台式计算机端口连接，这样极大地扩展应用范围，不仅可以现场与RX809连机操作将测试结果存入以便常期保留和查询，还可通过互联网进行网上咨询和技术服务.（与计算机通讯功能须定制）。

、第八章 测试电缆路径及精确定点介绍
      第一节  TC-D002声磁同步定点仪介绍

[image: image15]TC-D002定点仪是我所最新研制生产的新一代故障定点及路径寻测设备。TC-D002型定点仪采用了声测、声磁同步接收技术，双表头声磁同步显示，接收灵敏度高，抗干扰性强，是故障定点和寻测路径的主要设备。

定点仪方框图：如图1所示

二、 定点仪技术指标

灵敏度：在输入信号频率为300Hz、幅度为10μv，信噪比为20：1条件下，不失真输出V0＞2.5V

[image: image16]输出阻抗：低阻输出

功耗：V＝9V，静态电流声测档不大于12mA，声磁同步不大于18mA

工作电压：9V双电池供电

工作环境温度：－10℃――＋40℃
体积：主机箱体积：170×56×131mm

三、定点仪操作功能介绍

定点仪正面图如图2所示，定点仪背面图如图3所示：

⑴电源开关、音量电位器旋钮：向上拉，电源接通，顺时针旋转、耳机音量增大。

[image: image17]⑵表头灵敏度调整旋钮：用于调节V表头和Φ表头摆动灵敏度，顺时针旋转，摆幅增大。此旋钮与电压检测时表头摆幅无关。

⑶耳机输出插座：与定点仪配套耳机连接。

⑷背带扣。

⑸声、磁/路径：实施定点操作时，将该键抬起，用路径仪信号时，将该键按下实施找路径操作。

⑹声测/声磁同步：按键抬起为声信号接收，耳机和V表头均反映声测探头接收声波信号。按键按下，为声磁同步接收状态，此时V表头反映声波信号，Φ表头和耳机则接收放电电磁波信号。

⑺Φ表头：声磁同步接收时反映接收磁信号大小幅度。

⑻V表头：指示声波信号幅度。

⑼声测探头输入插座：定点仪配套声测探头插入该插座。

⑽电池盖板：更换电池时，拧下M3螺钉，打开电池盖板，更换同型号9V电池。

⑾磁输入：当寻测路径时，此插座插入路径探棒。同步接收时，插入同步接收天线。

(12)同步分离开关：当声测/声磁同步按下时，同步分离开关拨到通时,可实施抗干扰同步接收，声通道不受外界环境干扰。在外界环境无干扰时，可将同步分离开关拨到断。

(13)欠压指示：当此灯长亮时，应更换同型号9V电池。

四、定点仪配套附件：

定点仪探头

探头是定点仪配套附件。使用时，探头插头与定点仪底面探头输入插座连接。探头配套有探针，松软地面时用探针，插入地面，探听故障点放电声音。

耳机

耳机是定点仪配套附件。使用时，耳机插头与定点仪耳机插座相连。耳机自带音量电位器，使用时，应旋至音量输出最大，用定点仪音量电位器调节音量。

路径探测棒

与定点仪，路径仪配合使用，进行路径探测。使用时插入定点仪磁输入插座，定点仪工作在声磁同步状态。外形如图4所示。

[image: image18]
4、同步接收天线

故障定点时，定点仪在声磁同步状态，将天线插入磁输入座，可同步监听放电电磁波信号，掌握放电节律。同时Φ表头也指示放电电磁波幅度，当放电电磁声与V表头摆动同步时，就找到了故障点，外形如图4所示。

　　　      第二节　电缆路径仪部分介绍

路径仪信号源，具有输出功率大，阻抗匹配性能好，过流、过压保护功能完善，与主要二合一，使用方便，安全可靠等特点。是寻测电缆埋设路径的主要设备，是HP系列电缆故障探测仪主要配套设备之一。路径仪与定点仪配合使用，可以准确寻测电缆埋设路径。

电缆路径仪方框图

路径仪方框图如图5所示：
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1、电缆路径仪主要技术指标

1）输出功率：POmax≥100W

2）输出阻抗：ZO=ZC（电缆特性阻率）

3）信号频率：高频16KHZ

4）输出幅度：VO=12-300V

5）输出形式：键控输出，连续或断续，电表指示。

6）电源与功耗：AC220V±10％        50W

电缆路径仪操作功能介绍

路径仪面板示意图如图6所示，各功能如下：

 图6：路径仪面板示意图

①路径仪/闪测仪：为路径仪和闪测仪的电源转换开关。插入电源线，打开总开关，这时路径仪/闪测仪按键抬起，电源为路径仪供电。

②阻抗选择旋钮：用于调节仪器与所接电缆阻抗匹配，使输出功率最大。使用时输出功率大小可根据表头摆动幅度和耳机声音大小确定。

③功率调整：一般开机时调小，开机后适当调大，可增加输出功率。

④恢复按钮：当仪器保护时（过流指示灯亮，蜂鸣器叫），按此按钮，仪器恢复正常工作。

⑤指示表头：用于指示输出功率大小，摆幅大，表示输出功率大。

⑥信号输出端，连接电缆芯线和地线。

电缆路径仪配套附件

路径仪配套信号输出连接电缆二条。使用时，一般红色鳄鱼夹接电缆芯线，黑色鳄鱼夹接电缆外皮（铠装地线），另一端分别插入路径仪信号输出接线柱（红线插紅接线柱，黑线插入黑色接线柱），输出连接电缆如图7所示。
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第三节　电缆路径查找方法

一、电缆路径探测原理简介
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TC系列电缆故障探测仪寻测电缆路径原理为：给被测试电缆加一电磁波信号，通过定点仪磁信号接收通道接收路径信号寻测电缆路径。根据电缆正上方地面接收电磁信号最小的特点，可以准确地找到电缆埋设位置。路径探测原理如图8所示：

二、用路径仪探测路径方法

用路径仪探测路径时，操作方法如下：

　 　①用连接电缆将被测电缆芯线和地线与路径仪相应的输出接线柱相连。

②接好电源，调整阻抗匹配开关、功率调整旋钮至适当位置，输出转换按钮按到断续档，然后开机。

③将定点仪按键按到路径挡，插入路径探棒，探棒垂直于地面，沿电缆线监听，寻找路径信号两个最大点中间的最小点，就可以探测到电缆埋设路径。

注：进行电缆路径查找时，TC-D002定点仪必须放在路径挡，即声、磁/路径按键按下，同时声测/声磁同步按键必须按下，此时也可不用耳机监听，而直接观看磁通道Φ表头指示值来判断电缆埋设位置，即表头指示最大为电缆附近，指示最小或指示为零时为电缆正上方（接收天线垂于地面）。

三、声测法定点时探测路径方法

TC-D002定点仪最大优点就是能将探测路径与定点同步进行。用声测法定点时探测路径原理与用路径仪信号源探测路径原理相同，具体操作步骤为：
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⑴给被测试电缆施加冲击高压，迫使故障点有节律地放电。冲击放电接线图如图9所示。

图中：

T1、 为2KVA/0.22KV调压器

T2、 为2KVA/50KV交直流高压变压器

D、  为高压整流硅堆，大于150KV/0.2A

R、  为阻流电阻（可不要）

C、  为高压脉冲电容，容量2μF，耐压大于40KV

V、  为流电压表

J、  为球间隙

以上设备可用分体式高压试验设备，也可用专用一体化高压电源。电压调至球隙击穿、故障点发生闪络放电为宜。一般情况下，每毫米球隙放电电压为3KV左右，放电节律调为3-5秒钟就可。

⑵TC-D002定点仪插入同步接收天线和耳机，将声测/声磁同步按键压下至声磁同步位置，声、磁/路径按键按下，开机，并将同步天线垂直于地面沿电缆埋设方向边行走、边探测。当定点仪位于电缆正上方时，电表摆幅最小，耳机中电磁声也最小，偏离电缆时表头摆幅和耳机声增大。利用这一特点可确定电缆敷设位置。

实际工作时，一般是将定点与探测路径同步交替进行，确保定点探头位于电缆正上方。

第四节　电缆故障精确定点方法

故障定点是电缆故障测试最后一道工序，也是查找故障最终目的。正确使用TC-D002定点仪会快速找到故障点。

TC-D002定点仪定点原理简介

TC-D002定点仪采用了声测法定点与声磁同步定点法相结合的定点原理。声测法定点时，定点仪V表头指示声测探头接收到的地震波，同时耳机也反映声测探头接收到的地震声波。在故障点正上方，声波信号最大，离开故障点，声波信号减小，或者无声波信号。声磁同步法定点时，V表头和耳机同时反映声测探头接收到的地震声波，Φ表头指示故障点放电时同步接收天线接收到的电磁波。当声测探头放置在故障点上方时，定点仪两个表头指示同步，V表头指示最大，耳机中声音也最大。在未接收到声波信号时，只有Φ表头有指示，利用同步接收功能能够及时掌握放电节律，有利于在噪杂的环境中分辨出故障微弱声波信号。

注：在外界干扰较大时，可将仪器背面的同步分离开关拨到通，这时到达故障点附近时，V表头才会出现与Φ表头同步的指示，指示的最大点即为故障点。同步分离开关拨到断时，只要外界有干扰，V表头就有指示，只有V表头与Φ表头指示同步，且V表头指示最大时，此点才为故障点。

二、用TC-D002定点仪探测故障点时，按以下步骤操作：

⑴闪测仪粗测故障距离后，首先要了解电缆走向，埋设时接头、余留等情况。然后用皮尺丈量出粗测故障距离，找到测试的故障点大概位置。

⑵给故障电缆施加冲击电压，迫使故障点有节律地放电。冲击放电接线图见图9所示，故障点放电于否是测试与定点成功的关键。判断故障闪络放电，在一般情况下，6KV以上电缆高压一次侧放电电流应在10A左右；低压电缆放电电流应在4A左右，可认定故障点已放电。

⑶将定点仪声测/声磁同步按键抬起，插入定点探头。耳机，用声测探头在故障点附近地面监听放电声波，观察V表头摆动。当找到放电声指示最大处时，就找到了故障点。如果放电声较小，难以观察到时，将定点仪置于声磁同步接收状态，并插入同步接收天线，用Φ表头监测放电电磁波、掌握放电节律，然后观察定点仪V表头与Φ表头同步摆动时，找到V表头摆幅最大点（同时耳机中的声音也最大），就找到了故障点。如需抗干扰同步接收定点时，请将同步分离开关拨到通。

对放电声较小故障，可增大放电球隙，提高冲击电压，或增大电容容量，以提高冲击能量，增大放电声，以利于故障定点。

对死接地故障，封闭性电缆故障，放电声特别小。定点时就必须准确丈量距离，必要时在故障处附近挖开地面，直接在电缆外表监听定点。对于死接地故障可利用路径仪加路径信号，用定点仪仔细辨别故障点路径信号微弱变化找到故障点。

实际测试中，要学会将声测法定点、声磁同步定点法定点等故障定点方法灵活运用，将会对快速找到故障点起到事半功倍作用。

提示：本套设备测试电缆高阻故障时，采用冲闪法故障点须放电且有明火现象，测试时请注意严禁在高瓦斯，高浓度易燃气体环境中测试。如遇此状况，请与厂家联系，采取其它办法测试。如遇因此发生的安全事故与设备生产商无关！
衷心感谢您使用我公司电缆故障测试设备，当您仔细阅读了本仪器说明书之后，就基本掌握了测试仪操作方法。由于我们对仪器的不断升级改进，您看到的仪器实物外形可能与说明书稍有不同，但其操作原理，操作方法基本相同。特别需要给您说明的是，本测试仪是集成化设计，程序固化，可靠性高。因此，在不与高压设备相连情况下，您可以放心大胆地对照说明书反复学习操作，掌握其功能，而不必担心对仪器造成损害。当您在操作中有任何问题或死机时，可复位或关机重来。相信只要您用心学习，一定会很快地掌握仪器操作及故障测试方法。

若您在使用中遇到任何困难和问题，请及时与我公司联系，我们将竭诚为您提供最好的服务。
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